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1.0 Cədvəl#1 
Nümünənin qeydiyyat nömrəsi BakWL 0464/20 
Nümunənin növü: İçməli su  
Nümunənin götürülmə yeri: “SEYLAB”, qablaşdırılmış su 
Nümunənin götürülmə tarixi: N/A 
Nümunənin lab-ya daxil oldugu tarix: 02.06.20 
Numunənin qabi: Plastic gab 
Həcmi: 19 L 
Qeydlər:  

 

2.0 Analizin detalları 

2.1  Ümumi məlumat 
Analizlərin yerinə yetirilmə vaxtı: 03.06.20-05.06.20 

Analizləri yerinə yetirən: Rita Babayeva 
Analizləri aparan laboratoriya: Mərkəzi Bakı laboratoriyası 

 

2.2 Analizlərin nəticələri 
 
BakWL 0464/20 
 
 

N Test Normalar Nəticə Sınaq üsulu 
1 pH 6.5-9.5 7.38 ASTM D 1293 
2 Bulanıqlıq , mq/l , FTU  < 5.0 FTU 0 HACH, Method 8237 
3 Rənglilik, dərəcə < 20 mq/l (Pt/Co ) 0 HACH, Method 8025 
4 Ümumi minerallıq, mq/l <1000 21.42 93-ND-ICBA 
5 Elektrik keçiricilik, µS/cm <1500 35.7 ASTM D 1125 
6 Ümumi codluq, mq/l -  10.0 ASTM D 1126 

 
 
Microbiologi testlər 
 

N Test Normalar Nəticə 

1 
100 ml suda olan bağırsaq  
çöpləri qrupuna aid   
bakteriaların sayı  

100 ml də 0 0 

2 Koli-index 100 ml də 0 0 

3 
1 ml suda olan 
mikroorqanizmlərin sayı 22ºC 
dərəcədə 

<100 0 

4 
1 ml suda olan 
mikroorqanizmlərin sayı 37ºC 
dərəcədə 

< 10 0 
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3.0 KEYFIYYƏTƏ NƏZARƏT GÖSTƏRICILƏRI 
1. Intertek Azəri MMC ISO 9001 keyfiyyətə nəzarət sisteminə malikdir.  
2. Intertek Azəri MMC-nin test qaydaları Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Meterologiya və 

Patent üzrə Dövlət agentliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir (AZStandart). 
3. Təqdim olunan nəticələr yalnız analiz edilmiş nümunə üçün həqiqidir. 
4. Analizlərin yerinə yetirilmə qaydaları yuxarıda göstərilən keyfiyyətə nəzarət qaydaları ilə tam uygunluq 

təşkil edir. 
5.   Intertek Azeri Ltd-nin icazesi olmadan butov protokolun və ya hissələrinin yayılması qadağandır. 
 

4.0  TƏSDİQLƏMƏ 
 

Hesabatı tərtib etdi: Rita Babayeva 

 

Hesabatı yoxladı: Esmira Babayeva 

 

Təsdiq etmə tarixi: 05.06.20 

 

        İmza:                
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5.0 Əlaqə üçün məlumatlar 
 

Bizneslə əlaqədar 
məsələlər barədə 

 

Elxan Hacıyev – Direktor  

elkhan.hajiyev@intertek.com 

+99412 4480627 (daxili. 111) 

 

Texniki suallar: 

(analizin aparılması/ 

nümunənin götürülməsi) 

Esmira Babayeva – Laboratoriya nəzarətçisi 

esmira.babayeva@intertek.com 

+99412 4480627 (daxili :107) 

 
 

 
 
 

  
  

INTERTEK AZERI LTD. 
WWW.INTERTEK.COM 

 
 

Əsas laboratoriyanın ünvanı 
 

AZ1024, Azərbaycan Respublikası, Bakı 
Beynəlxalq dəniz limanı,Yük Terminalı #2, 

Mirzə Davud küçəsi  2236 

 

 
 
Intertek Azeri ltd.-nin hüquqi ünvanı 
 

AZ1026, Azərbaycan Respublikası, Bakı 
Xətəi rayonu, 2236 Mirzə Davud Huseynov 
küçəsi 

 
 

 

6.0 DƏYİŞİKLİKLƏRİN TARİXİ 

DƏY. 
NO 

DƏYİŞİKLİK  
TARİXİ 

DƏYİŞİKLİK DETALLARI TƏRTİB ETDİ YOXLADI 

     

 


